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VoltoBiorz oyfrovy typ V-530 Joet prsoznaozony do 
pomiardw oopl $6 otalycti. Uklady J«f o o* zbudowane pravio 
vyl*otnle ■ oonolltycznych uktaddv aealonyoh, oo u- 
pawnla bardzo wysokq nlemwodnodd t nlowlolkio wyalary 
urzqdeanla oraa nlakl pobrfr «ooy. 

Zaeada podwdjnajo ealkowanla * troltomlersu rodukujo 
w bardzo wye ok In etopnlu wplyw nnpl$<5 zakldcajqcyoh 
wygtopnjfjcych po<!czat poalaru. Ekran ochronny oz^acl 
analog owoj dodatkowo aswi$kflza tlualenle tyeh sakldced. 

•a»- • 

Wynlk poalaru prtcds tawlony Jest na wskainlku 
nodlstronovym zlotonyo z cztorech laap oyfrowycb 1 jodncj 
lonjiy znaku. liaksyraalno wskazanla vynosl 9999. S terowa- » 
nle rejeetraojq vynlku poalaru na tya wskn/nlku odbywa l 
alo r^cznlc, zdalnlo lub autonatyosnlo. 

Zaclskl wojtfciovo voltoalerza e<> odlzolowune od 
obudowy oo zozwala na poolary naplgd irddel znajdujq- 
oyeh al«; n/i pownya potenojole wsgl^den uzlemleri. 

Przyrzqd przeznaozony Jest do prao laboratoryjnych, 
waraetatowyeh 1 przeoy alowyah. Wyposatenlo go v gnlazda 
wyJdoloiTe •/. lzwala na dolqoaenlo zevngtrznogo rejeetra- 
tora wynlkdw oraz vrlqczenle go do systeadw oootralnej 
roJOKtracjl 1 przetwarzanla danyoh, lub autoaatycznego 
sterow.mia I regulaojl. 
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2x.2iS5-3S5SSI2SS 



Zakres pomlaru . . . . 0. . . 10007 

Podialrreay 0...10CraV 

0...17 
0. • • 1 07 
0...1C07 
0...1000V 

Roedzielezodd 0,01 *?elnej akali 

i^aksymalna czulo dd 10pV 

Dokladnodd * ± 0 , 0 & vart.mier*. 

♦0,01jt peine J ska- 
ld /rye.1/ 

Dodatkowy blqd vskazarf pray zmlanle 
tempsratury otoczenla od +23°C~do 0°C 

i do 4-50°C nle powinlen prze- 

kraczac b><;du pod- 
's tavoweg" na 
• ka*de 10 ° C zml any 
tcirpcratury 

Vybdr znalu # autonatyczr.y 

Wybdr podzakresu r^czny 

Czas trwania pomlaru 60 ns 

Sterowanie odczytem r^ccie, autona- 

tyezne 1 zdaln© 

Czas repetycjl odczytu autonatycznego 120 ms ...4s 

Rezystancja wo J del ova i 

na podzakreoach ICOnV 1 17 > 1000M& 

na podzakresach 10V, 100V 1 10007 lOKfi vlC# 

RaJwiQksza dopuszczalna wartodd napi^cia vejdciowego 

dla podzakreadw 0,17 i IV 12D7 

dla podzakreadw 107, 1007 1 IkY 12007 

Izolacja pcroi^dzy zaciskiem poniarowym LO a ekranem /GUAllD/j 
Opornodd izolaojl > 500:152 

Rajwisksz® dopuszczalna rapl^cie jjOOV /napiQcle 

stale lub wartodd 
szezytowa napi^eia 
zm iennego/ 



■fit. 
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Ieolaoja poml«$d*y ekrahom /GUARD/ a obudovq /GND/; 

Opomodd iaolacjl . > 500 M£ 

Najvleke*# dopuazoealna naplqele 500? /napi^ci© ital© lob 

wartodd azcaytova naplf- 
- ola smlannego/ 

Wepdlczynnik tlumienia aakldoeri 
synfaeovyoh M i AO 50R* >140dB 

Tiumlania pr*ebleg<5v 

50He be* flltru > 50dB 

Tlumlenia praablegdw • 

50Hr i £11 tram > eOdB 

Vulcainik wyniku pomiaru 4 - 0 oyfrovy. ■ dodatko- 

wyo vaflcafnlklera znaku 
mlerzonego napl^cla. 
VyookOed cyfry 30nun. 
Makaymalne wnkazanle 
9999* 

Wyjdolas 

- aygnaty lnformacja o vartodol 

pomiaru , polaryaacjli 
podtakreala 1 koriou 
oyklu pomlarowego 

- kod vyjdolovry 8-4 -2-1 

- poalomy vyjdelova atan "0"... < 03 ? 

•tan "1"... > 2\ 

Zdalne atarowanla raiani| 

wckaeania lopula ujwnny lob dodatn 

o amplltudsle 27... 5? , 
ceaale trvanla > 500na 

i 1 naohylenlu dodatnlego 

«boo*a*du/dt > ♦lOY/paek 

Pobdr oocy 2 5VA 

Hapl<joie saollajf|oe 2207410 * lob 120V+1Q* 

5 OR* 
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0 ♦ +50 C 

kllicat uoiarkowony 

1 eubtropikalny /TS/ 
«rupa M2 vg BN-68/5570- 
poeiom N 

drdga 

wolnoatoj^ca dostoao- 
wana do montovanla 
w etojaku 480 mra 
azerokodd - 219 ran 
vysokodd - t28 cm 
dfcugodd - 208ma /rya.2 
ok. 5kg 



Zakrta terapsratur pracy 
Odpomodd kllmatyc ana . 



Vytrzyroalodd mech&niozna 

poalom zakidoeA radloalaktryoznych 

Kiaaa ochronnodoi * 

Obudova * 



Vytniary zewnqtrena 



Ci<j4ar 



Sznur aieoiowy s vrtykiam 

Xabal pomlarowy 

Vftyk nodowy do gnlazd 
wy^dclovyoh 

BazpiecBiiiki 

P*ytka l** t czaniova ....... 

Pokrowieo z foil! 



Opia tachnlczny wraa 
z inatrukcj^ oba*ugi 
Protokdi badari ..... 



Earta gwarancyjna 




ZJEDNOCZONE ZAKLADY ELBKTHONICZNEJ 
APAKATTRY POMIAROWBJ »MEH ATBONIK* 
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Woltomier* cyfrowy Y-530 moftna umieazczad v atojakach 
o podatawowym module ezerokodci L « 4 BO mm* 

V tym celu nalezy zamooowad przyrz^d w koazu a naatgpole 
cato 66 umieazczad w atojaku. Koazpozwala zamocowad 
obok aiable dwa przyrz^dy o wymiarach ptyty czotowej 
128x220 nm* Podzeapoly umoiliwlajace umieazczeoie przy- 
rzadu w atojaku nie wchodz^ w aktad normal ne go wypooa- 
Aenia woltomlerza. 

4. 2 A3 ADA DZlAlAfllA 

4*1* Watgp 

Schema t bldkowy woltomlerza typu V-530 przedatawlony Jest 
na ark* 4#. Mfoltoaierz dzlata na zaaadzle przetwarzanla 
wartodci mlerzonego naplgcla na wartodd odcinka czaau, 
a naatgpule pomiaru tego odcinka poprzez zllczanle lrapul- 
e<5w generatora. Przetwarzanla naatgpuje w cyklu zioAonym 
e trzech fax* Przed rozpoczgciem pomiaru trwa faza zerowa- 
nla lntegratora poprzez catkowanie naplgcia z wtasnego 
wyjdcia przy zmniejezonej o kilka rzpddw atatej czaaowej 
catkowanla. I naatgpnej fazie /nazywanej dalej pierwaz*/ 
xachodzi przy zwigkazonej statej czaaowej catkowanie 
napigola mlerzonego* Po tym n&etgpuje /druga faza/ przy 
tej sane j atatej czaaowej catkowania naplgoia odnleoienla* 
Po tej fazie rozpoczyna ale faza zerowanla /trzecia faza/. 
W pierwazej fazie praoy o dtugodci wyznaozonej zliczaniem 
10000 ixapuladw generatora wzorcowego, noatgpuje catkowanie 
napigcla mlerzonego* /rys.4/ 
fynlk tego catkowania wynoaii 



Umd* * AUm Th 



Zjednoczone Zakfady Efiktronicznej 
Aparatury Fonitrmj 
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gdslst — naplcole ha wyj^olu nkladu ealkujqoeg* 

p9 ozseie T n# rdeiiym 10.000 ekreeoa gto»« 
ratora wzoroowege, 

U a » napl^c le ml erzons ,• 

A - stela proporoj onal nodol ukladu onlkuJ<*osgoV 

'* druglej fazle na wejdslu uktadu ealkujaoego Jest prey* 
koiont neplQole ezoroove o przeolwnej polnryzncjl nit 
nlerzone, Czae eprowadzenla wynlku ©slkownnls do zera 
Jest mlerzony poprzez zllezanle lmpulede generators nor* 
oowego, utytego Jut w poprzednlfj fazle* 

TVTVn 

/2/ 

T * 

Pods t.iwiajqo rdnninle /l/ 1 przekaztnloajso otrrymuje 
■ Lfi 

Tm - T« ^ 



P on 1 await 

T«- 10000 Tg 
Tm • flm Tg 

fdzle: tg - okras generators wzoreowegs 

- wynik zllczanla « druglej fasle 

flm = 10000 ft? 

n* etanowi sates wynik pomiaru. 

Z rdwnanla /4/ wynlka, te doktadnodd poalsru ale saleiy 
od solan stalej ozaeu calkoeanle ukladu eras oz^etotll* 
•odci generators wzoroowego. 
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Przetreg napieaa no nejsau infagrofora 
Integrator input signal 



AUmTs 





Przebteg nopfecia no nysau aerektnra zero 

Zero Detector output signal 

fys. 4 . 
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I 

4.?. Dzlelnlk we.ldclowy 1 flltr. 

Schemat ideowy dzlelnlka wojiclovego 1 flltru przedatawla 
ark. 40. Przel*cznik podzakreadw odl^cza dziolnik wejdciowy 
lub uatawia go w atanie ^/100 i 1/1000. ?o przejdclu przez *0 
oz$dd ukladu wejdoiowego aygnal, w z&lefcaodol od uatawienia 
przeiftcznika flltru,nofce przejAd bezpodrednio do wzmacniacza 
wejdciowego lub przez Jadnobieguuowy flltr dolno-przepuetowy* 
Przel*cznlk xera mote przerwad pol^ozenle ukladu wejdciowego 
i% wzmao uiac zea wejdciowyn cwlerajQO jednocze^nie ircjdcie 
wzmacnlacza do potencjatu "zimnego* zaoleku pomiarowego /L/. 

4.3. Y/z3i^cfil^cz we^jc iovry t 

Wzmacniacz wojdciowy /ark. 48/ poaiada wzraocnleuie zale&nle 
od podzakreeu pomiarowego - 10 lub 100. Dzipkl zafltooowaniu 
atopnla wejdciowego z tr&nzyetoraal PKT uzyekano wyaoluj rezya- 
touojo wejdciowa ukladu. Stabllnold wzmacnlacza przy zachowa- 
nlu azerokopaemowodcl Jest zapewnlona przez dodatkowy tor 
c przetwarzaaiem. 

ffznacnlacz gldwny stanowl atopfd zbudowany z tranzyotordw 
T101 1 T102 oraz zo wzmacnlacza eealonego 05101. 

Rolp wzmacalacza pomocniczego peinl wzmacniacz acalony 05102, 
z tranzyBtoren T109. 

Modulator 3tanowi* rezyatory H1 13* HI 24* pojemnodd C120 oraz 
tranzystor T104 typu l!0S. Demodulator Jest zlo&ony z tfrzelacz- 
aika tranzyetorowego SI 06 oraz flltru z rezyatora R135 1 kon- 
deoaatora Cl 17. 

Tranzyatory T105* T106 1 1107 tworx* kaztaltownlk przeblegu 
50 Hz aterujqeego przel^czniki aodulatora 1 demodulators. 
RegulacJe zera wzmacnlacza wejiclowego przeprowadza alp przez 
uatawleole poteno jometru R601, zamontowandgo na plycle czolowe 
wol%jmlerza» 

Wzmacniacz operacyjny 03103 etaoowl tranaforoator lnpedancji 
zaatoaowany dla znuiiejszenia ezumdw. 



4.4* Integrator, 

Blok integrator* aklada elf ze wzauonlaoza operaojjnego 



Z|ednoczoai Zaktady Elektrooicznaj 
I Aparatury Poniaronij 
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epra$4an«ga zwrotnia # oUa&^v praeltosnlktiv 1 dr6<L£ 
dodatningo 1 ojaaaego napl*c± a odnloaiaoia /ark* 60/« 
Vzuaonlaoa oparaoyjny abudoaany Jaet a aonalityoznago 
vs&abnlaoza aoalanaga 08206 pop rz adz ana go pou^AJnya tranzys 
torem T«13, pracuj^oya w ukiadzia wtAmlkow. 

X>la nsyskanla oharaktaryatyki integrator® vaaacnlaos ope- 
rany^Ay zostot aprz$Aony zvrotnie poprxa* pojeanodd C209 
orat rezyatanojf £229* Dim dopasoaania 4r6do2 naplfola 
odaiealenla, ktdra atanr.sri^ akoapenaovane dlody Zenora D202 
1 D204 zoataly vprorradzane dodatk>we razystory £22 7, E228 # 
£229. 

Praalqczaikl azaregoara doZ^ozaJ^ea vajdcia integrator* da 
naplfola a wyJAola vzaaonlaoaa waJAciowcgpo oraz do naplgd 
odalaaiaala atanoxlq tranzyatoiy paloora *203. T206 1 *217, 
Przai^crnUfc uat*wiaj4oy na ayjdciu integratora at an saro 
ataaoeri ataazyat.^r polowy T212. PrzaiQczalki ateroarane a% 
a ukladu atenjsaaia poprzaa transyatoryi T20p, *202* *238, 
* 211 . 

Praabieg naplcd na vejdjlu 1 wyjdciu tntagratora przed- 
atavia rya. 4. . 

4 • 5* Dottkto r ze ro. ^ 

Jako dataktor zara praoujt obaAd 0320? /ark. 58/. 

Do da t« lit ora zara daprowadzoay Jaat uk lad varnetrznaj ragn* 
lacji zara / £243/ nlazalainej od ragulacji sera wzaaaoiaoai 
waJAclowego, wypr.eradsoaej na piyt* ozolovq. 

4.6. bT^d^atj^ow^la^ozgdci §3*l$S2!I2d» 

Uklad etarowania abudowaay Jest a nonolityocnyob obwodAw 
loglcznyoh. Staruja on xeZQozeniem Jednago a przaX^oznikAv 
trauzy a t oro^iy ch. przaZ4ozaj$oyoh eajdola do wyjdcia praad- 
wzmaonlacza, jednago a d«6oh napi$d odnlaalanla lub iprsf- 
gajqoago zvrotnla vx&aoaiaoz oparacyjny intagratorm die 
ayzartwanla tago ukladu. 0 vl^zenlu Jednago s tych prxal40*« 
nlkde daoyduj^ at any dvdoh przerzutnikAw Matabilnyeb 
0X201/1 1 03 201/2. Stany ta pedasana sq na dakedary 
08202/1 .... 4 /rya. 2/. 
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Vtmcie trarwjbrimitornfe) 
\ konlec i-ej fo?y) 
Transformer output 



[T-fil period end pulse) 

iWfjscte ftwklora OS20J/2 
sterujacego przeruczntkiem 

Wrtilfttum integrator, 
as 202i2 gate output 



Imeg-ntor reset switch conlfOi.) 
Wyjscie funkloro 05 20211 — 

34i3 ruj or ago priatacmrfkiem 
nopUjno mienoncgo. , 
OS2C2/3 gate. (Measured 
vdloge-swilcn control. 

'Vgiscie IntfiQfoloro 
Integrator oatput 

* 4 }$cie oeie*tora zero / OS 2 07 



Zero detector output 



wuiscie flu 
steruiaceq 
dodcunieg 
asacMw* 

refe/cncfl 



nktora OS 202/1 
to przercLcznirifim 
[o nmxocio odniestfma 
ie u.lput positive 
switch central. 



icie przemrinika 
iostabi(nego 0S2D4 
U rtoncdabte output 



Wejscte transformatora.,D 
LD'TrQnsformer input 



PrzGfcicgi napiec w przetworndaj napiecia 'na eras 
podczas pwnioitJw napiec dodatnich 
Signals in Voltage -to- Time Converter, 
during positive voltages measurements. 

Pys 5a 
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Kqjscie prrerzuhxka 
teanostobUrego OS?04. 
0S2Cd.MDPO$lflb|g output 



WWCifl Ironsfbrmatcra.D 
D ironsformer input. 
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sterujaceqc przet'aczmkiem 
ze^jjacLm mreoraror 
0S2D2,<2gale out out. 
Intccmlw reset switch control 



Puisne runktnra os 202 >3 
sterujacego pnreraanlklem 
nopiccio (merzonego 
OS2D2/3 gale (Measured 
voltage switch control. 



riufscje Integra 
Integrate r 6ut| 



%sc<e deiEvicno rera (C 32 C 7 ) 
Zero detector output fc$ 207 ) 



e {unktoro CS 202/4 
ictqr p rstacrnikiem 



CS 2 C 2/4 
refers ni 



switch 



WUjecte funktoro CS202/f 
aerujO^eqo prcetciczniJuem 



ujemnego napieclo odmesiento » » 
os 202/ 1 gate output Negative ' 
reference switch contrd. 



/JKDN'OCZONt: ZAKLADY ELKKTUONICZ.NEJ 
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Przehiegi noptec w przetwomiku no 
podvcos pemiardw nbpied ujemnuch 
Signals in VWtane (a- Time Converter 



napiqciQ no czas 



Signals in Voltage (a- Time Converter 
during r^gotive voltages measurements, 
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Z dokederdw odponiedni ay goal Jest pedawany przez tranzy stero- 
ls uklady podredniozqce na brankl przel^otaJacych tranzye- 
tor6nr ffT T203, T20*, T206, 1212 /ark. 50/. 

UJemny l*pala;;przyQhodz$cy a ayjAcia transfo/wkro n AVPOCZATEK 
POiHARU/ nohodzl na reJ6ole aaynchroniozne przorzutnika 0S201/1 
oraz wejdoia wyzwalaj^oe przerzutnlka monos tablln© go CG2C4-* 

T wyniku wl$c*a slf przel^oznik wajdoiowy integrator© na iiyja- 
oia przedwzaasniaoza. 

Po ozasie 20 ms przyohodzl poprzez trensforirt^ot "B n /lONITC J- E3 
PAZY/ ia^pulfl dodntnl. ? odawacy Jest na trejdcia zegarowa obu. 
przerzutnikdw bistabilnych. 3T zwiqzlzi z tyn przerzutaik 06201/2 
ustawla al§ w stands prsaoiwaym, nctoiaiasfc croatualna zziiana 
przerzutnlka 03201/1 za lely od inforoacji o polaryzaoji, prsy— 
ohod 2 qccj s detektora zero* 

W efekcie vlQcza si$ na wejaoie Litegratora napigoie odniesie- 
nia sprcaradzaj^oe wynlk cslkowania do zera. 

V fflomenclo wyloycla przaz dataktop sera przejdcia naplpcla n* 
wyjioiu Integra t ora prscz sero, na nyJ6oiu funktora Co 2 03/ 3 
pojawia si? sygaal oatawiaJsoy oba przarsutniki biatabilae 
w Btanl© poez^tkouym odpowiadaj<>cya zwarclu przol^oznika T212 
Bprz^Senla zarrotnego. Znlana atanu przersutnika 03 2 01/2 pouoda- 
Je przcslanle poprzaz tranaforoator "C" iapulsu stopuj^cego 
licznik /"ZOIilTC XOmjutTV- 

Ifflpula z wyj6oia • funktora uzyskuje si$ rdwniei w razi© bralctx 
odpowiednlogo sygnalu z defcoktora zera /np. prsy cllnya przesta 
rowanlu woltomiorza/ 1 w iLomoacie ko&oa icpulsu z przerzutnlka ^ 
monos tab tinago 03204- ♦ ' 

Sygnal steruj^oy wl^czeniea ujennogo napi^cla odnleslerla poda- 
irany Jest poprzaz negator CSaOp/lfrrrtnsfrorcnator . «pn. 

Do cst^oi cyYroweJ przasylana Jest urdcvozas lnfomacja o dodafc- 
nlaj polaryzacjl napl^cla aiarzoneco. 

Ponieorai pozlomy logtozna ukladdw 2XL aq nlewyBtarozaJ^oe do 
•terowania przelqoznlkdw zastosowano tranzystorowe uklady po- 
Aradnloz^te. 



s * to pary tranzystorowe T201 t 1202, T204-, 5205, T209, T208, 
T210,T211. 
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wowpinsKi OTffianocf n? T-5J0 
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9t2U§tHJ20J^U 

Oanarator podattwawy /ark. .53/ praouja' na •sfatotUvolol 
1 MHz atablUzAranaj razoaataraa kaarooayn. fiazonator tan 
praouja prxy razonanala azaragavya v p*tU aprzfianla 
zvrotoaga vznaonlaoza zlatonago ■ 4*6oh pol^czoayoh czoxo- 
gowa braoak lagiozayoli 00401/1,05401/2. Haplfola a ozgato- 
tUwodoi 1 MHz jaat pod an ana na przarzutnik 00406/1 ,kt6zy 
obnlta oxtatotliwodd praablagu do 500 kHz. 

Za wegledu na to. it naplfoia wyjtolova Jest podasrane na 
brankl loglozna J&ko no pi 5 da aynochronlzuj^oa ,praebieg 
Jaat rdfcnioakorany 1 obcinany. Dzl^kl temu takraa niasta- 
bllno6ol zynohranlzaojl Jaat saaftony do i^danyoh graaic. 

4.0. 9re£k£_l^ozn4kaj i 

Brank^ Ucznlka atanjwl funktor CG404/3, na ktfirago wajiola 
podoiTona 141 prseblag a ganaratora wxoroowago 500 kHz ora* 
aygnal s okladu atarorania brand Ucznlka /ark. 52/, . 

4.9. licznlki 

Llcznlk /ark. SZ/ sklada sip s cstaraob dekad liozqoych 
03410- 0G415 pol^czonyoh exeregowo. Sa najdoia lloznlka 
przyohod*4 lmpulay z brand Ucznlka. Pyjdola polqozona jaol 
1 okladaa aygaalizacdi kodoa plarwazaj fazy. 

Planraia faza tram podozaa zUozanla 10.000 lmpuladw z ga- 
naratora. Po zUozanlu tyoh lapulabv ayjAoia vazyatklch 
dekAd oaiqgajq atan "0". Poprzaz uklad eygaaUzacjl ko&oa 
pierwszaj fazy pojairla alp vtady na tranafomatorza B inpul 1 
przeoylany do ozpioi analog owe J • 

Wajdola uataaiaj^oe atan lloznlka na "0000" ora* "9999" 
pol^ozona *4 a ukladaa kaaoiranla lloznlka 1 aygnaliiaojl 
przakroczanla zakraaa. 1 przypadku ponlara naplfoia przekra- 
azaj^oago podzakzaa poaiarowy ai troika, pnjaanodd Ucznlka 
•oataja przakroczana paooania • druglaj fail# ponlarowaj. 
Powoduja to pcjaalaala alt aygnalu "1" na vwjiclaoh ustavla- 
Jwok atan " 9999 *. 

Po przaplatalu aynlkn pcodaru da oklada puled aygnal an 
*1" /ark. 33/ a n k la dn atarowanla sarowana #4 dakady Uoa^ca 
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V tan apoadb llozaik prsygotoiranj Jeafc do naatgpnago oyklu 
poaiarowego* 

4,10* Uklad p ool ge l. _ 

Uklad panigcl jest a lot any ■ obwoddv 08 414 do 08417 pol^ozo- 
Ay oh buforctro i liczniklaa. Ka ozao pojawlanla Big oygnatu 
"1" na voj&Qlach 4, 13 obwoddv pamigoi odpowiednla wyJAcia 
tych obnoddv przyjmuj^ at an nyJ6<S dokad lioa^cyoh /ark* 52/. 
I*ynik pomiaru zara jeatrovany w ukladzle paalfci « kodzia 
8-4-2- 1 przokazywaay Jeat do dekodera oraz Da gniazdo wy^A- 
oiova G1 do Bewngtrz.il ego ^o^eatratora. 

4*11. Bokodor* 

ryjicia rdwnolagla z uklada psnnlgoi starufo ukladcn dekodara 
C641S~* 03421, kt6ry dekodara wynik poalaru. z kodu £ etilzimo- 
dzlaslgtnago na kod dzleslgtny 1 zol^cza odpowladale oyfzy 
lamp nodiatroaowych wckaloika oyfrowago /ark* 52 /, 

4*12* ffaka&nlk Oyfrntry * 

Ifaka&nik oyfrozry aklada aig z czterech laap no&istroaowych 
/I*-4C2 do L-405/ star oti any ch * ukladu dakodera , neenonych 
wakslnik6tf podzakreaisr /L406 do 1409/ 1 nodie tronov ego wakat- 
cika polaryzao^l /L401/« nskainiki podzakr , jo6w 64 etorowana 
a przelqcznlka podzskreadw, wskatnlkl polaryzacjl - z uklai.lu 
etarowsaia /ark. 52/. 

4.13* S£arg , Tgnio_gzg6gi grfro roj, 

4.1J.1. Sc t onat _b 1 oliorr f , 

Schonat blokowy ukladu starowanla czgAci oyfrow>J przadata- 
wloay jest na ark* 39* TfsablOBi » poszczeg61nyoh puaktaob 
ukladu przedJtawiona S 4 na ark* 44 . 

Cykl praoy woltomierza vyznaczajq przebie$i * kastaltownikn 
naplgola stool zasilaj^c-ej i obnltaoza, czgatotliwoSdw. • 
Flajwssy okres alaol Jest przoznaczony na calkowania na- 
pigoia wejdaionago, drugi - ealkovania napigcia odnlaslc^ili 
trzaci - zapia wyniku pcalaru w ukladzle panigoi i zarowanli 
llcznika* Na wy j&ciu ksztaltcemika uryakuja sig przobiagl 
prostokzitna /I/ /2/ o czgstotlivcAcl ala cl, odwrdoono 

wzglgdon alabie, za& na wyjdolu obaiiaoza przabiegl 
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/3 1 /V wyznAozaJqoa pianrazy i tr**oi okres iliil, Xoa- 
binaoja tych przabiegdw uaotUvla ] wyrtenleni# « cyklu 
pcalarorrya tqdanegc pdlofcreBu. 

Inforaaoja e trwaniu pieraszego pdlokrasu przakazypranm 
^aat do ukladda oterowani* brook* lioznika. Sygnaly wyznaoza- | 
pi*tj p6Iokxes podarane 84 na uklad ay©nallzaoji prze- J 
kroczcaia zakresu, 1 uklad aterowania odczyten. Infomacja | 
o txwaniu exdstego pdlokrasu doatarozana Jest do ukladu 
kaaowanla llcznika. 

Bronka llcznika atorowcna £est ukladea przersutnika.na kt6- 1 
r«go irajioia otwiorajqce podawana sq przablegl /2/ i /V 
oroz iopulay z generators wzorcowego 500 kHz. 7/ efckcie 
brumka llcznika otwiera eig z poczqtkien pienrazo^ fa zy, 
•ynckroaicznie z przebieglem generatora zegarosrego. Ua re^kob 
aoaykajqca podauany ;j©3t sygnal kodoa zllozaala pesychodzqcy 
a oz$doi analog ore^ przez tronnformafcor ”0” oraz sygaal /17/ 
z ukladu sygnalixaojl przekroczenla zakresu/sygaal 1 7/ pra* 
obodzl tylko przy przeoteiwaniu rejficla trol toilers a/. 

Sygnal otrarcia branki llcznika przekazywoay Jest poprzez 
transforaator impulsowy "A" do cz$bci analogue;) . 

Powoduje on rozpoczfcie pleura zoj fazy calkouania. 

Sygnal kodca pierwszej fazy przyckodzi do ezcdoi analogowe^ 
poprzez tranafomator inpulnowy "B" s llcznika m noa&encie 
wypelnlenla Jego pojennodci. 

Wypelnlanie pojennodcl lioznika aygnallzowane Jast r6wnl#i 
przobiegien /$ / do ukladu przekroczenia zakresu. 

Jeieli uzyaka ai$ ten sygnal Jednoczodnle z sygnalem otwarol 
brankl llcznika /7/ 1 eygaalen piqtsgo pdlokresu /2/ 1/4/ 
nastepuje uatanlenl* llcznika w stan "9999" /eygnalem /17/ 
i jednoczesne zaakni^cie broaki lioznika sygnalca /17/. 

ZaLana cygnaldw ustawiajqcych i zasykajqcych zachodzl z po- 
ozqtkiea szdstego pdlokresu pod wrplywen aygnalu /5/ 2 ukladu 
ksaowani* / > / a r. j>. •’ •« ■■■ *"*» - •q- i- . liozntica. 
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Bygnal /15/ % ukladu 8teroflranla odczytea poiroduj# przepiaani 
■tanu lioznika do ukladu pami$oi aterujqcego wskatnikaai oyf- 
rowymi 1 przekazujqcego inforaacjg na gniazda wy;JSci one. 



Przeplsania to odbywa si$ w piqtya p61okrosie£ sygnaly /2J 
* warunkiea irladclwago otanu aevnytrzn'cgo przarzutnik 
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Jednoatabilnego wyznaozaj^cego okreB rapetyejl odezytu, lub 
doBtarczenia do ukladu aygnalu r^csmego lab zdalnego urucha- 
mlanla odezytu. Sygnal /!/ blokujo przeplBywanla vyniku 
w przypadko, gdy cykl pomiarovy nl« zoztal zakoriczony. 

Po zaplsaniu wynlku lloznika, pojavrla *1$ na ceas trwania 
azdstego p<5*okresu /sygnal wyjsoiovy /16/, lnformu^cy o 
zare Jestrowaniu w uk^adacb parallel wynlka poailaru. Koniao 
trvania tego lmpolau wyznacza sygnal pocer t tka piervazej 
fazy /6/. 

Dlugodd impaleu *yjdolowego s przerzutnika Bterowanla C2a- 
Bem repetyejl ustawiana Jest pokr^tlea vyprowad zonym na 
pbyt -5 ezoiow^ pr* 7 rz^du. ’.fyzvalani© tago przerzutnlka naat$- 
puja pod wplywen lrapulsu /5/ pojawiajqcego bIq w azdatym 
pdlokreaie, usyskivanego z akiadu kaaov/ania lieznika przez 
podanle sygnaiu /I/ i / 4/ - W tym aangra czasle eygnal /5/ 

** przeoylany z uk>adu kaaowanla do licznlka povoduje ustawler.ie 
lieznlka v s tan "0000'’. 

4.13.2. . 

. 4- * r •* • . 

Obnlfeacz cz^atotllvodei eklada ai$ z ksztaltovnlka przebiegu 
proatokqtncgo o cz^stotllwodci 50 Hz. CS401/6, inwertera 
0S101/5 odvraea J^cego przebleg z wyjdcla kaztattownlka orae 
dwdeh przerzutnikow 0S402/1 i CS40272 sprz§4onych dla ozyska- 
nla llezpnia do 3. Przebiegi czaaov/e tego ukladu 8$ przedsta- 
wlone na ark. 41, /aeberjat ark. 52/. 

4.13.3. ' 



Braff.k^ licznlka aterujc przarzutnik zlotony r branek 0S404/1 
1 CS406/1. Sygnaly z obnliaoza cz^stotllwodcl Biecl zasllaj^- 
cej /ark. 41/ ora* sygnai z generators vzorcowego 500 kHz 
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podano na wajdola bramkl 06406/P powoduj* znien* atanu prze- 
rzutnika. Povr6t przerzutnlka do atanu poprzedaiego nstct^- 
puje pod wplyvoa impulsu ujojanego uzyakanago a brans format ora 
"C" /ark. 52/. 

4.13*4. ^Ujclad^kagowaMa^Iloznl lca jl _§ygne llzac.11 przckroczsnla 

takreau. 

Uklad bdn sklada sl$ z funktordwi 06401/4, QS403/2,0S 101/2, 
0S409/1 1 CS409/4. Sygnol z nyj^cia C3409/4 kacuje at an 
llctnlka na 0000. Z chitil^ przekroczenla pojeunoSci licznikc 
w drugie^ fazie poaiororej, aygnal w l w na wyjfioiu branki 
G34C1/4, powodujo ustawienie licznlka w staa "9999” oraz 
eygnal ”0” na wy^Aclu breold. 05403/2 pouoduje zankni^oia 
brankl licznlka /ark. 52 ,/. 

4.13.5. 

Uk2a4 polaryzaojl zaaiara funktoryx C3404/4, 03403/3, 
CS405/1 oraz tranzyatory T403 i T404. Od ohnlli pojowienia 
sif inpulnvi ujonnego na wejAciulZ brankl 0G104/4, na roj6cl 
A przerzutnlka 00405/1 paauje otan "I", na ucj-ciu l6-”0% 
17 przypadku pooLaru napipcla dodatalego poprzez tran 3 for- 
aator-'D* przychodzi lnpuln ujeicny zaieniajcjoy a tan na ereJA- 
olasb przorzutnika , 0S405/1- /*rk.52/. 

Podczas rejentraoji T/yniku pomioru. na wskaAniku cyfrorryn 
na Tvejdciu zegorowya przerzutnlka CG4C5/1 pojaria =1§ Inpula 
w nynilni czego przerzutnlk przyjauje stan zalcdny od pola- i- 
ryzacjl mlorzonego napiecia. 

ITyjacia przerzutnlka storujJzj tranzystoranl T403 1 T404 
2 al 4 cza^oymi odpcwlednio znak I ”-** wskainika cyfro- 
wego woltoalerza. 

4.13.6. Ste rox enlc odozyt ca.^ 

Schema t ukia&u sterowaaia ode zy tea przedat aaiony Jeat na 
ark. 53. W Bklad ukladu wchodz* funktoryx 03403/1, 0S409/5, 
0&401/3, przerzutalkl blstabllne 06405/2, 03406/2, prze- 
rzutnik Jednostabilny 0340? oraz tranzystor T405. 

Praca ukladu zaledy od ustawienia praal^czaika "AUTO**, 
unleszczonego na plyoie ozolowej. Przy wyciAnigtya przel^cz- 
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alku ®ygnal podany n a wejAoi* 4 przarzutaika jednoatabil* 
nag® GS407 blokuja aygnaly przyohodz^es na vajiela 3* 
Przarzutnik not 9 byd ayzwolony jedynia a irejgcla 5 , na kt 6 c 
mog^ by<5 pcd.au* iupulay dodatnia poprz#* gni&zdo na tylnej 
piyols przyrzqdu,. Przy woidni^tya przyoisku "AUTO" prza* 
rzutnlk joafc wyzwalaay fcalan^ aygnalu z "i" na **o ,r pojawia* 
J^cogo sip na wsjdciu 3 . Wejdcia z gnlazda tyln*go przyrz* 
du dost odlqozona • Przarzutnik G3405/2 po dokonaniu rajas- 
traoji wynlku v uiOadzi# ponifoi blokuje wajficia prza- 
rzutaika jednoatabilnogo na okres 60 as. 

Vl\igo$6 impulEu geno — rc^antgo przez przarzutnilc jedaosta- 
bilnj molna przy woi4ui$tym przyci&ka "AUTO” zmieniad przy 
poaooy pokr^tla rogulacjl ozaau repatycjl R80V* 

"DlSPIfl Y riLS" uaieszczonego na plyoic czolovroj pzzyrzqdu. 

Z chrcilq sanlmlfoia .mpuUu •. no wyj£oiu 6 prserzutnika 
ja Jnontabilneso na nyjAolu 11 przerzutnika CG4C6/2 pojawia 
elf eygaal, kt6ry uao&llnla wycieoie n odpoTiodnisj fazia 
cyklu poaiaronogo oygnaiu do akladdw paxi$ci. 

P° dokonaniu przepioania stanu licznika do uklodu paaipoi 
oygnal podany na puait 3 przsrzutnika kasujo ataa jego wyj- 
Acia na "0”* 

Znnlast t-apulsu z przorzufcnika jsdnostabi Inego aoina uiy 6 
do zaiany stanu nyiej tTymienionego przerzutnika Inpuls 
uzy8kiwany przaz wcidni^cia przyolskn "START". 

W acE8nole tofio * pr2eplay</ani« stanu llozuila enlaala 
»1? “tan prserzutnika C3405/2. rodaja on aygaal - 1 " na 

•y^Scia, ai do chwill roapoczjoia nastepnago oyklu pomla- 
rorrego. 

Inpula tea przeznaozoay de«t do uruchomlania rajeatratorda 
zetm^trsnyob wspdipraoujqcyob s lroltcaniarzen. 

4.14. Zca llanlo. 

4 ^ 14 . 1 . Zasilanis^^z gi.analogows^ 

Zaailnoz czgAol analogowej przaatOTlony jast na ark. 
ProatoanlJd. skladaj^ si* x diod D 301 - D306 1 kondensatordw 1 
C301 - C303. Stabilizator +57 jest zbudoaany przy wykorzya- 
tanlu obiroda acalonego 0S3O1. 
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'Tapl^cia vajdoiowe etabUi zatordw +147, -157 aaslla^eyeh 
przetvomlk napiqola na czaa i vfzmacr.iaez vejceiovy pobia- 
rar.e 9 1 \ z prostovnlkdv skbadaj^cych al? z dlod 1)301, D*02 
1 kondenaatordw C?01 ‘1 C302 . 

4.14.2. 7£3l l5nie_c2^doi - cvf rov:e^. 

Zaoilacz ctQdcl cyfrovej przedat&wiony Jeat na ark. 55. 
Kaplqcie +57 dla ukiaddv cyfrovyoh uzyskivmne Jeat ze ata- 
bi 11 rat ora CS50l£z tranzystoraml T501 1 T502jzaella r.ego 
z proatovnika skladaj^cego ai<> z dlod D502+D505 1 kondenaa- 
tora C502. Napiqcie +2707 prz«znac 2 one dla vakadnika nodiatr 
nowego X neondvek przecinka uzyakuje eii* z prostownika 
/D501 , C601/. - 

5. VgrAZCjfgl U2Y?gQVnZA 

5.1. 

’./oltoirierz typu V-530 Jeat przyotoaowar.y do zasilania z aleol 
50flr. o naplQclu 220V lub 1507. ?rzyrzv t d dostarczony bozpodre- 
dnlo prze.it v/ytvdrc^ Jeot przy8tosawar.y do napl^cia 220Y. 

Jodli ufcytkwnik dyapcmuje napl«jcieai 1207, to przed w**czenieiD 
voltozilerza do cleel powlRien ziLier.l d rodzaj bezpleczr.lka 
topiVowago / 0,315A dla 2207 na O.63A/ oraz po zd^clu oalony 

atykowoj na ^oianca pr2yrzqdu przenledd kqcznlk zvleraj^cy zo 
dcie2Vl "2207" na dcieftk^ "120V" wg rys.6. 

220 V 120 V 







Pys6 



Dok^czanle voltoaierz* do elect dokonuje si? przy ponocy 
aznura aieeiovego, zakorfcnonego z JedneJ atrony vrtyczk- aie- 
ciov^, o z druglej specjalnyra vtyklen dopasowanyn do bolcdw 
enajduj^oych ol? od atrony tylnej dclankl obudowy przyrz^du. 
Ze vzgl?du na zwi«kazon^ wytrzyna*odc izolaoji, obudowa przy- 
rz? t du nla vymaga uzlemienia ze wzglqddw bezpleosedotwa. 
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a^ltk pii^eNAy ■ abud*** prsjn^Q ttijdujt ilf fit ptyeU 
OMlOMj. 

MfCii n«l ttUcaa alt praycUkles ^AlIS« «alciieao|t ot ptjcU 
oaoUvej prirffifidu. nlifialifi daith poprunli natychataat ad iobv 
% u •luoMnlt aafllUnU. 

teoparatwa olektdryob alaaaotdv priyr^da calcnla at a padoaaa 
klika alout pracy, povodujao povalaa aolaDy a«rt. PealBo. ta vplyv 
/ % * ch Knlatt ■® 4n « fiJfilUilifid kafygujto Nit, vygadnlaj jest vi^cayd 
Baa 11 ante prayr*adu aa 30 alnub prted roepooeyclao poalardv. 

Ealany aaplfola saallaj*eag* v gran leach £ 10* ad naplfoU aaallaj«- 
oage nit uj| eplyvu oa popraantld nk«U pr*yr*|du, 

gafinlaoJa Mrt. 

Pried prayat ipla&laa da poslerdv Oalaij vyregulovad wskatinla iivi 
prui woltomlera. Bagulacjl dokomija alf pray wclinlftych klavlataob 
•ZBHO" I "tOO aV", era* leertych taclahach 10 1 GUAHD aa krdtka 
luh jak n« ryi. 718. Pray poaocy vkrflaka uatavla elf a odpovlafr- 
nlij peayojl pakrgUa RdOl aa plyeU caaloeaj. 

Segulac jl aalfty dokoayvatf povoll. 

Pokrftlo roe In no poaoata 6 » poiyojl drodkovej poalfdsy potjcjaal 
adpovladajqcynt vskaza&tos 0001" 1 "-0001". 

Pt ozasle ok. 30 ala. od chvll| vl^ciea&a prayrtqdu do elect oaJ-» 
vlpkazj wplye aa nlaatabllnoAd a era oaj^t 

Diacfiabllaotd teaparatury otooaoaia I varunkde aynlefty clopla* 
aeloanyeh od prfdkoAcl i kieruoka ruebu otacaaj*c«je prayr^d pa- 
vlatrsa. 

5.3. PolQCtenle aterzonegp ftaalacl^ t 

Polgcaanla iwltoalerte aa irddleo alaraonago aoplfcla dokonu^a alf 
przy pottooy cpecjalBogo kahia. eakoficaonego Irsaae atycakooi 
bananovyal* 

^olary irtykdv odpavtalajqi 

•/ ciarwony - vprovadzanla "gor^cae** eecleko panlerovago /"IIT - /, 
t/ alalony * /lub nltblMll/ • wyprowQilieflia "clanago” nclaku 
pomlarovego /"U3"/» 

•/ ceorny /lub Idlty/- ayprowadaeolf akraho ochroo&agp OBflcl 

cmalogowoj aoltoaleraa /"QDaBDV. 
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W praypadku poaiardo napifoia irddla usiaaionago nalaiy 
pol^ozyd przawody ;Jak na rya. 7. V razia p-oniardw £r6H» 
znaj iuj^oago alf na potenojala rzgl$don eiani przawody nalaiy 
pol^cryd Jak na rya. 8 • W praypadku nlaaoilivogol pok^ozenia 
akranu kabla paoiarcxrego z maa^ / uzianioa^ lub nieuzienionV 
£r6d2a poaiarowego nalaty pol^csyd s puakte* poalarowya 
pokqwzamya z wyprowadzaniaa "zianya" 2aolakn kabla /"LO 1 /. 
Powodu^e to Jadnak znniajazania wapdiozynaika tlualeaia zakX6- 
oad aynfazowyoh. 

wzgl$du na wytrzymaloAd Izolao^l iroltocilarza aaksymalna 
napifoia poml^dzy akranaa a "zianya" zaclekiea pcaiarwyn 
oraz akranaa a ziaalq nia noia przakraczad 5007. 

5*4. gyb6r_podza tCTagu_pogl apo ^ag o f 

*yb6r podzakrasu poaiarowego dokomxja alf r$cznla przaz 
wci6ni$cie odpowiedaiago klawisza na plyoia czolowa^ przyraqdi 
Poles as ponlaru klawis* "ZERC9 auai by <5 wyciAaifty. 

^rsod dol^czeniea napifeia s ukladu poaiarowego naloiy 
prsal^cznik podzaJcreadw us t arid v takiej pozycji, pray ktdrej 
nia zoatanlo prsekrocsona aakayaalna warto&d naptfoia dopusz- 
czalna na danym podzakrasie. 

5*5* ^ftgtosgwaP ia filtru wajAclogcffo^ 

WaUnlfole klawidza « PUTS" powoduje wl<*ezenie do obwodu 
wejAoiowego ^ednobiegunowego flltxu dolaopraapustowego • oz$at 
tlivoAoi granieznej 2 Hz. 

5*6. Rejastraoja p o znlara. 

Uklad wolfconierza dokonuje oi^glyob paniardw o ozaaia rapo- 
tyjji 60 on. Bejestracja wyniku poaiaru w ukladzle pauipoi 
wi si S * Jadnoczesnym wakazaniea Jago przaz wskainik eyf- 
rowy i przakazaniea na gAiazda wyjdoiowe. ReJestracJ* noiaa 
dokonad rgcznie przaz woiAaifole klavisza "START" na plycla 
czoX ove j | podaaie iapulau na odpowiednie gniazdo na plyoio 

tylnaj woltaaierza lub autoaatyoznio pray wciAniftya klawissu 
"AOTO". 

Pr 2 y autoaatyoznej regulaojl potoftlch "DISPLAY TIKB" /R0o4/ 
ualonzcuonya na plyoia ozoiowej isoina regulocrad okras kolej- 
nycb rajestraeji pomiaru* 
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O.T. gyjnatj i ft^ru^l^o® . 

rynik ponmru rejeetroaany no vskatnlku oyfrowym J*et pfzeko- 
syvany Jednoorednle no gnlezda umltesozone no plyole tylnej 
woltomlerza. 17arto£d oyfrova porafaru przeds tavlona Jest 
w lc0 ^^ 6 a.nttiralnym Oprdca *arto4ol oyfrovej przeka* 

zynana Jett no gnlazda tnformoe.la o polaryzaojl nlerzonego no- 
pi- cla, lnformaoja o podeakreeie poaiiarowyTB t impule oznooza- 
.)ney konloo rcjeatraojl poratoru. Iapuls ten an polorytacje 
dodatnlQ 1 ozas trnnnla 10 mo. 

Pora rat try aygnalrf* ny ido loayoh: 

>’ozlom atonu "0" przy doatarozanlu prndu 10 m - <#0.4V 
I'oelow atanu ” 1 " przv polqczanto z onai* prrez 8 kQ lub obol t\ 
>anli pr^dara 400 yA - >#2.4 V. 

N« ora-nij one rnlard* raotna podad arrnat t#»n$tr*nv. povoduj^oy 
r#.‘«*traojQ poniinru. Synnal tan po«lnl en byd impulses dodatnlm 
o oi'llt«<?zle 2 V ... av, ornate traanla nle mnlt}«zrra hit 
100 n» 1 n tchvlenlu ozola ole mnlejezym nit lOV/jmak. 

Uozictnd ro^Jlcazczenlo, wejrd 1 nyjdd synnnt4v no o > 3 ?rrerrdl- 
n ch konto'itaoh rnlnzd prred<*tnnto tab# la l i rys. P. 

o. Ktx»w,ACjr pktscvf 

Konlroln o*:rtao#a aoltoraterzo 1 anantualne rtgulocje powinny 
bye prz“ prooodznna roe na rok prtaa odpoivlediiio aykwnl if lko'ta. 
ny personal. 

Program Ich Obajnujt u?tn»!enle eara ora* vyoechovanle volto- 
aiersa. Praed kontrolq 1 rcgtiloojanl prsvrznd pov Inter byd 
rlnozouy do nn.lnnltj prrtz aodslne do »l«ol t*etlnJr.oej . 

Ycapcr.i turn otoczenla po^lnno zavlerad elc • ^roc loach 20 c C 
... 2B°C. 

Do reg-ulooj 1 no 1 tty zdj*d pokrya© gdrao pr~yr 7 *vdu. Po’cryno 
koaety poalnnn aatoilost pozoatad prrykrceono. Begulocjc do- 
tonuje e to precz odpo*l#dnia otnory w tej pohrywle. 

Przv rtguleojl przveisku "AUTO" povinlen hyd t»oi4ni?ty, o po- 
trQtto "DISPLAY THIS* u9ta«lone na pofvoje "min.* 2aoiekl 
no pltela czolonej poalooy by d zanarte ea aoho. 
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Bazpodrednlo pratd regulACdaai nalafty pr*y woiialgtych prmy- 
olskaoh "ZERO" 1 "100 aV* uctawld v poeyodl wyzaroiraaia 
potency aoetr B601 f amleszozany na pZyoi# csolonrej i oznaozony 
aapisoa "ZERO". Pozyoja us t awl a ala potanodoaatru poarinaa byd 
podradnlo aigdzy pofcycjaal odpowiadad^cyal •skazaaloa 
"♦ 0001" i " - 0001"* 

«.% loatrola^reeslacl^*® 3 ^*. 

P odes as Icon troll 1 regulao^l naltfcy wykoaad naatepad^ca ope- 
rators 

a/ Wolan^d przyoisk "10V" 1 sprasrdzld ozy otrzymud* si$ ta 
same wskasaala bez xz^lgdu na polotenia przyoisku "ZERO" • 

W przypadku rdlaicy wskazad nalely dokonad rogulaodi potan- 
® ojoaetrea iHlO, w iryaiku ktdrej otrzyna Gig Jednakowa wska- 
zanla przy ebu poioteaiach prsycicku "ZERO”# Po tej epe- 
raojl aaloiy skoxygorjad poloSenio potency omotra R601 

w npoc6b opiaaay na wstgpie rozdzialu 6. 

W Tcisn^d przyoisk "IV" 1 ustawid potenojoaatr B242 w polote- < 
ala pofcrodnie ponigdzy polctealaal odpo«fiadad<W“i wckaa« 
aloa " ♦ 0CC1" 1 "-0001", 

Skoxy gowcd polcieaia potano jcaaetru R601 w epos 6b opiaaay 

na wstgpie rozdzlalu 6. 




opiaona wg punktu 6.1* Do cocbowoaia nale^y ulyd troaza aa- 
pigoia o warto6oi 0,8000V «... 0,9990V okredlonego z dokloAno* 
oU <J 0 na*aaied 0,015, o rexystaneji nie przckraozad*ioej 
10 k dl . 

Zr6dlo to nalaiy wl^czyd na vrajdoia przyrzqdu ustowion«6 0 na 
pcciar z filtrem na podzakrosie "IV"# Dla polaryzaoji dodafcnio 
vsk&z&ole koiyguda alg potaao^onatrem B229, zad dla polaryzao 
ujemne j - potanojeaaotram R228. 

I&SSOU 

Dol(|osania irddla poarlano sif dokoaad sgodnle s rya*7 alula J 
asaj lostrukodi* 
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Podoaaa pnaohaoywaaia 1 tranaportu woltoalan pool al an 
saajdavad alf v poalaaaosanlaoh o osystaj ataaafarza 9 wolnaj 
o4 par, kvoafcr, tug ** t »oU orw lnoyoh aktywnyoh awlaakda 

chaolcinyah . 

taapanlura pcmiaseozenla pcarlnna wynoald 0 ... a 50 °C,i 
vUgotaodd vcglpdoa ala pgwlnna praafcraoaad 60 %. Prsyrs^d 
povlnlan b j6 otaxaxmia ohrmieny ad pyldw # knrsu 1 baapodrad- 
nla go dilalanla praalanl aioneoznjoh, Voltoalam ataraaaia 
cpakoaany acde byd przcwcdony drodkaai kcuuaikaoji kdloaaj 
1 prvletAnajp pod wanmkiaiBj ia nle bfdzla naraiony na 
enaaznle Jaze oatra^ey, wyzt$pud*oo Bzozagdlula podoaaa lado- 
Vania 1 rozladoaywaiila. 

0. 5AT§A5X— 

Jfaprawy pool any byd wykanywana - poll wyalandjbazplaosiilkdv- 
fylko prtai wyao^Saallflkooany personal pray oykorzyetanlo 
sohametd* ldeooyoh 1 apladw aleaentdv aal^ozonyoh do lnatruk 
ijl obalogl. lflasbfdna jail znaJoBodd tachclkl oyfrowej 
1 budooy przyr»<pl6o ©party oh na aaoadila praatwan&nln analog 
oo-oyfrowego. 

Posaito koala o ana ^ul anajoaodd mlkpoolaktronloanyob uktodaw 
•oalaoyob* 
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